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Die Referenznummern 828-026M-FG; 828-030M-FG;  
834-016M-FG; 834-021M-FG; 834A-031M-FG;  
834L-027M-FG; 834RL-027M-FG; 868A-018M-FG;  
868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; MADC04-009M-FG; 
MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; MADC08-009M-FG; 
MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; MADC20-009M-FG 
betreffend. 
 
Abweichend von den in Abschnitt „5. Vorgesehene Patienten-
gruppen“ der gültigen Gebrauchsanweisung für Diamant-
schleifinstrumente Dental B33 REV.1 angegebenen 
Patientengruppe sind die Diamantschleifinstrumente zur Tie-
fenmarkierung im Rahmen der Kronenstumpfpräparation aus-
schließlich zur Anwendung bei Erwachsenen bzw. Patienten 
mit bleibenden Zähnen bestimmt. Wenden Sie diese Instru-
mente nicht bei Milchzähnen an. Bei der Auswahl von Dia-
mantschleifinstrumenten Dental für eine Behandlung bzw. 
einen Patienten sind grundsätzlich die anatomischen Gegeben-
heiten des/der betroffenen Zahn/Zähne zu berücksichtigen. 
 
 

  
 

 
Concerns reference numbers 828-026M-FG; 828-030M-FG; 
834-016M-FG; 834-021M-FG; 834A-031M-FG;  
834L-027M-FG; 834RL-027M-FG; 868A-018M-FG;  
868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; MADC04-009M-FG; 
MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; MADC08-009M-FG; 
MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; MADC20-009M-FG. 
 
Deviating from the patient group specified in Section  
"5. Intended patient groups" of the valid Instructions for Use 
for Dental B33 REV.1 diamond grinding instruments, the dia-
mond grinding instruments for depth marking within the con-
text of crown stump preparation are exclusively intended for 
use in adults or patients with permanent teeth. Do not use 
these instruments on deciduous teeth. When selecting Dental 
diamond grinding instruments for a treatment or a patient, the 
anatomical conditions of the affected tooth/teeth must always 
be taken into account. 
 
 

  
 

 
Concerne les numéros de référence 828-026M-FG;  
828-030M-FG; 834-016M-FG; 834-021M-FG;  
834A-031M-FG; 834L-027M-FG; 834RL-027M-FG;  
868A-018M-FG; 868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; 
MADC04-009M-FG; MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; 
MADC08-009M-FG; MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; 
MADC20-009M-FG. 
 
Contrairement aux groupes de patients indiqués dans la sec-
tion « 5. Groupes de patients prévus » du mode d’emploi des 
instruments abrasifs diamantés Dental B33 REV.1, les instru-
ments abrasifs diamantés pour le marquage de la profondeur 
dans le cadre de la préparation de moignon de couronne sont 
exclusivement destinés aux adultes ou aux patients ayant des 
dents définitives. Ne pas utiliser ces instruments sur des dents 
de lait. Il faut toujours tenir compte des caractéristiques anato-
miques de la ou des dents concernées lors de la sélection des 
instruments abrasifs diamantés Dental pour un traitement ou 
un patient. 
 
 

  
 

 
Afecta a las referencias 828-026M-FG; 828-030M-FG;  
834-016M-FG; 834-021M-FG; 834A-031M-FG;  
834L-027M-FG; 834RL-027M-FG; 868A-018M-FG;  
868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; MADC04-009M-FG; 
MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; MADC08-009M-FG; 
MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; MADC20-009M-FG. 
 
A diferencia del grupo de pacientes indicado en el apartado  
„5. Grupo de pacientes previsto“ de las instrucciones de uso 
válidas de los talladores de diamante Dental B33 REV.1, los ta-
lladores de diamante pueden utilizarse solo para hacer marcas 
de profundidad en el marco de la preparación de muñones 
para coronas en pacientes adultos o con la dentición defini-
tiva. No use estos instrumentos en dientes de leche. Cuando se 
seleccionen los talladores de diamante para un tratamiento o 
para un paciente, deberán tenerse en cuenta siempre las parti-
cularidades anatómicas del diente o los dientes afectados. 
 
 

  
 

 
Concernente i numeri di riferimento 828-026M-FG;  
828-030M-FG; 834-016M-FG; 834-021M-FG; 834A-031M-FG; 
834L-027M-FG; 834RL-027M-FG; 868A-018M-FG;  
868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; MADC04-009M-FG; 
MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; MADC08-009M-FG; 
MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; MADC20-009M-FG. 
 
Diversamente dai gruppi di pazienti indicati nella sezione  
„5. Gruppi di pazienti previsti“ delle vigenti istruzioni per l’uso 
di strumenti diamantati Dental B33 REV.1, gli strumenti dia-
mantati per la marcatura di profondità nell'ambito della prepa-
razione dei monconi per corona sono destinati esclusivamente 
all’utilizzo in adulti e pazienti con denti permanenti. Non utiliz-
zare questi strumenti su denti decidui. Nella scelta degli stru-
menti diamantati Dental per un trattamento o per un paziente, 
in linea di principio occorre tener conto delle condizioni anato-
miche del o dei denti interessati. 
 
 
 

 

  
 

 
Relativamente às referências 828-026M-FG; 828-030M-FG;  
834-016M-FG; 834-021M-FG; 834A-031M-FG;  
834L-027M-FG; 834RL-027M-FG; 868A-018M-FG;  
868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; MADC04-009M-FG; 
MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; MADC08-009M-FG; 
MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; MADC20-009M-FG.  
 
Ao contrário do grupo de pacientes indicado na secção  
„5. Grupos de pacientes previstos“ das instruções de utilização 
válidas para instrumentos dentários diamantados B33 REV.1, 
os instrumentos diamantados destinam-se à marcação pro-
funda no âmbito da preparação de coroas exclusivamente 
para aplicação em adultos ou pacientes com dentes definiti-
vos. Não usar estes instrumentos em dentes de leite. Ao esco-
lher os instrumentos dentários diamantados para um 
tratamento ou um paciente, é imprescindível ter em conta as 
condições anatómicas do(s) dente(s) em questão. 
 
 

  
 

 
Относится к артикулам 828-026M-FG; 828-030M-FG;  
834-016M-FG; 834-021M-FG; 834A-031M-FG;  
834L-027M-FG; 834RL-027M-FG; 868A-018M-FG;  
868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; MADC04-009M-FG; 
MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; MADC08-009M-FG; 
MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; MADC20-009M-FG. 
 
В отличие от группы пациентов, указанной в разделе  
5 «Целевые группы пациентов» текущей версии инструк-
ции по применению алмазных абразивных инструментов 
Dental B33 REV.1, алмазные абразивные инструменты для 
маркировки глубины в рамках препарирования под ко-
ронку предназначены исключительно для применения у 
взрослых или у пациентов с постоянными зубами. Не ис-
пользуйте эти инструменты на молочных зубах. При вы-
боре алмазных абразивных инструментов Dental для той 
или иной процедуры или пациента следует строго учиты-
вать анатомические особенности конкретного зуба или 
зубов. 
 
 

  
 

 
Относно референтните номера 828-026M-FG;  
828-030M-FG; 834-016M-FG; 834-021M-FG;  
834A-031M-FG; 834L-027M-FG; 834RL-027M-FG;  
868A-018M-FG; 868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; 
MADC04-009M-FG; MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; 
MADC08-009M-FG; MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; 
MADC20-009M-FG. 
 
AЧрез дерогация от посочената в раздел „5. Целеви паци-
енти“ от валидните инструкции за употреба на дентални 
диамантени шлифовъчни инструменти B33 REV.1 група па-
циенти, диамантените шлифовъчни инструменти за марки-
ране на дълбочината в рамките на препариране на пънче 
за коронка са предназначени единствено за употреба при 
възрастни, респ. пациенти с постоянни зъби. Не изпол-
звайте тези инструменти при млечни зъби. По принцип при 
избора на дентални диамантени шлифовъчни инструменти 
за дадено лечение, респ. даден пациент трябва да се взе-
мат предвид анатомичните дадености на засегнатия зъб/за-
сегнатите зъби. 
 
 

  
 

 
Heeft betrekking op de referentienummers 828-026M-FG; 
828-030M-FG; 834-016M-FG; 834-021M-FG;  
834A-031M-FG; 834L-027M-FG; 834RL-027M-FG;  
868A-018M-FG; 868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; 
MADC04-009M-FG; MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; 
MADC08-009M-FG; MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; 
MADC20-009M-FG. 
 
Afwijkend van de in deel 5, ‘Beoogde patiëntgroepen’ van de 
geldende gebruiksaanwijzing voor diamanten tandheelkun-
dige slijpinstrumenten B33 versie 1 opgegeven patiënten-
groep, zijn de diamanten slijpinstrumenten voor 
dieptemarkering in het kader van de preparatie van de kroon-
stomp, uitsluitend bedoeld voor gebruik bij volwassenen resp. 
bij patiënten met een blijvend gebit. Gebruik deze instrumen-
ten niet op het melkgebit. Bij het kiezen van diamanten slijp-
instrumenten voor een tandheelkundige behandeling resp. 
gebruik bij een patiënt moet altijd rekening worden gehouden 
met de anatomische omstandigheden van het gebitsele-
ment/de gebitselementen die worden bewerkt. 
 
 

  
 

 
Týká se katalogových čísel 828-026M-FG; 828-030M-FG;  
834-016M-FG; 834-021M-FG; 834A-031M-FG;  
834L-027M-FG; 834RL-027M-FG; 868A-018M-FG;  
868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; MADC04-009M-FG; 
MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; MADC08-009M-FG; 
MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; MADC20-009M-FG. 
 
Odchylně od skupiny pacientů uvedené v části „5. Určené sku-
piny pacientů“ platného návodu k použití diamantových brus-
ných nástrojů Dental B33 REV.1 jsou diamantové brusné 
nástroje pro značení hloubky při preparaci pahýlu na korunku 
určeny výhradně pro použití u dospělých nebo pacientů se 
stálým chrupem. Tyto nástroje nepoužívejte na mléčné zuby. 
Při výběru diamantových brusných nástrojů Dental k ošetření, 
resp. pro konkrétního pacienta se vždy řiďte anatomickými 
vlastnostmi ošetřovaného zubu (ošetřovaných zubů). 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
Vedrørende referencenumrene 828-026M-FG; 828-030M-FG;  
834-016M-FG; 834-021M-FG; 834A-031M-FG;  
834L-027M-FG; 834RL-027M-FG; 868A-018M-FG;  
868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; MADC04-009M-FG; 
MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; MADC08-009M-FG; 
MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; MADC20-009M-FG. 
 
Diamantslibeinstrumenter til dybdemarkering i forbindelse 
med kronepræparering er udelukkende beregnet til brug på 
voksne eller til patienter med permanente tænder. Denne pati-
entgruppe afviger således fra den patientgruppe, der er angi-
vet i afsnit "5. Patient-målgrupper" i den gyldige 
brugsanvisning for diamantslibeinstrumenter Dental B33 
REV.1. Disse instrumenter må ikke anvendes på mælketænder. 
Ved valg af diamantslibeinstrumenter til en behandling eller 
en patient skal der principielt tages højde for den berørte 
tands/de berørte tænders anatomiske forhold. 
 
 

  
 

 
Viitenumbrite 828-026M-FG; 828-030M-FG;  
834-016M-FG; 834-021M-FG; 834A-031M-FG;  
834L-027M-FG; 834RL-027M-FG; 868A-018M-FG;  
868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; MADC04-009M-FG; 
MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; MADC08-009M-FG; 
MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; MADC20-009M-FG. 
 
Erinevalt teemantlihvseadmete Dental B33 REV.1 kehtiva kasu-
tusjuhendi lõigus „5. Ettenähtud patsientide rühmad“ esitatud 
patsientide rühmast on teemantlihvseadmed sügavuse märki-
miseks kroonijuure ettevalmistamisel ette nähtud kasutami-
seks ainult täiskasvanutel ehk jäävhammastega patsientidel. 
Ärge kasutage neid seadmeid piimahammaste korral. Tee-
mantlihvseadmete Dental valimisel ravi või patsiendi jaoks 
tuleb põhimõtteliselt kaaluda vastava hamba / vastavate ham-
maste anatoomilisi asjaolusid. 
 
 

  
 

 
Koskee tuotenumeroita 828-026M-FG; 828-030M-FG;  
834-016M-FG; 834-021M-FG; 834A-031M-FG;  
834L-027M-FG; 834RL-027M-FG; 868A-018M-FG;  
868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; MADC04-009M-FG; 
MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; MADC08-009M-FG; 
MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; MADC20-009M-FG. 
 
Timanttihiomainstrumenttien Dental B33 REV.1 voimassa ole-
van käyttöohjeen luvussa „5. Suunnitellut potilasryhmät“ mää-
ritetyistä potilasryhmistä poiketen kruunujatkeen 
preparoinnin yhteydessä syvyysmerkintään käytetyt timantti-
hiomainstrumentit on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan ai-
kuisilla tai potilailla, joilla on pysyvät hampaat. Älä käytä näitä 
instrumentteja maitohampaille. Valittaessa Dental-timanttihi-
omainstrumenttia hoitotoimenpiteeseen tai potilaalle on aina 
huomioitava kyseisen hampaan tai kyseisten hampaiden ana-
tomia. 
 
 

  
 

 
A 828-026M-FG; 828-030M-FG;  
834-016M-FG; 834-021M-FG; 834A-031M-FG;  
834L-027M-FG; 834RL-027M-FG; 868A-018M-FG;  
868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; MADC04-009M-FG; 
MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; MADC08-009M-FG; 
MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; MADC20-009M-FG 
referenciaszámokra vonatkozik. 
 
A Dental B33 gyémánt csiszolóeszközök érvényes használati 
utasítása 1. változatának „5. Tervezett betegcsoportok” c. részé-
ben megadott betegcsoporttól eltérően, a koronacsonk előké-
szítésének részeként történő mélységjelölésre szolgáló 
gyémánt csiszolóeszközök kizárólag felnőtt betegeknél, illetve 
maradó fogakkal rendelkező betegeknél használhatók. Ne 
használja ezeket az eszközöket tejfogakon. A Dental gyémánt 
csiszolóeszközök kezeléshez, illetve beteghez való kiválasztá-
sakor alapvetően az érintett fog/fogak anatómiai viszonyait 
kell figyelembe venni. 
 
 

  
 

 
Taikomas identifikavimo numeriams 828-026M-FG;  
828-030M-FG; 834-016M-FG; 834-021M-FG;  
834A-031M-FG; 834L-027M-FG; 834RL-027M-FG;  
868A-018M-FG; 868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; 
MADC04-009M-FG; MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; 
MADC08-009M-FG; MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; 
MADC20-009M-FG. 
 
Kitaip nei galiojančios B33 REV.1 odontologinių deimantinių 
šlifavimo instrumentų naudojimo instrukcijos 5 skyriuje „Nu-
matytosios pacientų grupės“ nurodyta pacientų grupė, dei-
mantiniai gylio ženklinimo šlifavimo instrumentai, naudojami 
vainiko kulčiai preparuoti, yra skirti naudoti tik suaugusiesiems 
ar pacientams su nuolatiniais dantimis. Nenaudokite šių inst-
rumentų pieniniams dantims. Gydymui ar pacientui parenkant 
odontologinius deimantinius šlifavimo instrumentus visada 
reikia atsižvelgti į anatominę susijusio (-ių) danties (-ų) situaciją. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
Attiecīgie atsauces numuri 828-026M-FG; 828-030M-FG;  
834-016M-FG; 834-021M-FG; 834A-031M-FG;  
834L-027M-FG; 834RL-027M-FG; 868A-018M-FG;  
868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; MADC04-009M-FG; 
MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; MADC08-009M-FG; 
MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; MADC20-009M-FG. 
 
Atšķirībā no dimanta slīpēšanas instrumentu Dental B 33 REV.1 
derīgo lietošanas norādījumu 5. sadaļā „Paredzētās pacientu 
grupas“ norādīto pacientu grupas, dziļuma atzīmēšanai pare-
dzētie dimanta slīpēšanas instrumenti attiecībā uz kroņa 
celmu sagatavošanu ir paredzēti tikai lietošanai pieaugušiem 
cilvēkiem vai pacientiem ar pastāvīgajiem zobiem. Šos instru-
mentus neizmantojiet piena zobiem. Ja apstrādei vai pacien-
tam izvēlaties dimanta slīpēšanas instrumentus Dental, 
kopumā ņemiet vērā attiecīgā zoba (vai zobu) anatomiskās 
īpatnības. 
 
 

  
 

 
Dotyczy numerów referencyjnych 828-026M-FG;  
828-030M-FG; 834-016M-FG; 834-021M-FG;  
834A-031M-FG; 834L-027M-FG; 834RL-027M-FG;  
868A-018M-FG; 868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; 
MADC04-009M-FG; MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; 
MADC08-009M-FG; MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; 
MADC20-009M-FG. 
 
W odróżnieniu od grupy pacjentów wymienionej w punkcie  
„5. Przewidziane grupy pacjentów” obowiązującej instrukcji 
używania stomatologicznych diamentowych instrumentów 
szlifujących B33 REV.1, diamentowe instrumenty szlifujące do 
oznaczania głębokości w ramach opracowania kikuta korony 
są przeznaczone wyłącznie do stosowania u osób dorosłych 
lub pacjentów z zębami stałymi. Nie należy stosować tych in-
strumentów na zębach mlecznych. Przy wyborze stomatolo-
gicznych diamentowych instrumentów szlifujących do 
konkretnego leczenia lub dla konkretnego pacjenta należy za-
wsze uwzględnić warunki anatomiczne danego zęba/zębów. 
 
 

  
 

 
Cu privire la numerele de referință 828-026M-FG;  
828-030M-FG; 834-016M-FG; 834-021M-FG;  
834A-031M-FG; 834L-027M-FG; 834RL-027M-FG;  
868A-018M-FG; 868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; 
MADC04-009M-FG; MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; 
MADC08-009M-FG; MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; 
MADC20-009M-FG. 
 
Prin derogare de la grupa de pacienți menționată în secțiunea 
„5. Grupe de pacienți prevăzute” din instrucțiunile de utilizare 
aplicabile pentru instrumentele diamantate de șlefuit, Dental 
B33 REV.1, instrumentele diamantate de șlefuit sunt destinate 
pentru marcarea profundă din cadrul preparării bontului coro-
nar, cu utilizare exclusivă la adulți sau la pacienții cu dinți per-
manenți. Nu utilizați aceste instrumente la dinții temporari. La 
selectarea instrumentelor diamantate de șlefuit Dental pentru 
un tratament sau un pacient trebuie ținut seama în principiu 
de particularitățile anatomice ale dintelui/dinților respectiv/i. 
 
 

  
 

 
Följande referensnummer berörs: 828-026M-FG;  
828-030M-FG; 834-016M-FG; 834-021M-FG;  
834A-031M-FG; 834L-027M-FG; 834RL-027M-FG;  
868A-018M-FG; 868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; 
MADC04-009M-FG; MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; 
MADC08-009M-FG; MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; 
MADC20-009M-FG. 
 
Diamantslipverktygen får enbart användas för djupmarkering 
vid kronstumpprepareringar på vuxna eller patienter med per-
manenta tänder. Detta avviker från informationen om avsedda 
patientgrupper i avsnitt 5 ”Avsedda patientgrupper” i den ak-
tuella bruksanvisningen för Dental-diamantslipverktyg B33 
REV.1. Använd inte instrumenten på mjölktänder. Ta alltid hän-
syn till de berörda tändernas anatomiska förutsättningar vid 
val av Dental-diamantslipverktyg för en behandling eller pa-
tient. 
 
 

  
 

 
Platí pre referenčné čísla 828-026M-FG; 828-030M-FG;  
834-016M-FG; 834-021M-FG; 834A-031M-FG;  
834L-027M-FG; 834RL-027M-FG; 868A-018M-FG;  
868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; MADC04-009M-FG; 
MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; MADC08-009M-FG; 
MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; MADC20-009M-FG. 
 
Na rozdiel od skupiny pacientov uvedenej v odseku 5 Stano-
vené skupiny pacientov platného návodu na použitie diaman-
tových brúsok Dental B33 REV.1 sa diamantové brúsky na 
vyznačenie hĺbky v rámci preparácie kavity pre korunku použí-
vajú výlučne u dospelých osôb, príp. pacientov s vlastnými zo-
stávajúcimi zubmi. Tieto nástroje sa nepoužívajú na ošetrenie 
mliečnych zubov. Pri výbere diamantových brúsok Dental ur-
čených na ošetrenie daného pacienta je zásadne nevyhnutné 
zohľadniť anatomické danosti konkrétneho/-ych zuba/-ov. 
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Glede referenčnih številk 828-026M-FG; 828-030M-FG;  
834-016M-FG; 834-021M-FG; 834A-031M-FG;  
834L-027M-FG; 834RL-027M-FG; 868A-018M-FG;  
868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; MADC04-009M-FG; 
MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; MADC08-009M-FG; 
MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; MADC20-009M-FG. 
 
Odstopajoče od skupine pacientov, navedene v razdelku  
»5. Predvidene skupine pacientov« veljavnih navodil za upo-
rabo za diamantne brusilne instrumente Dental B33 REV.1, so 
diamantni brusilni instrumenti za označevanje globine v 
okviru priprave krna za krono namenjeni izključno za uporabo 
pri odraslih oz. pacientih s stalnimi zobmi. Teh instrumentov 
ne uporabljajte na mlečnih zobeh. Pri izbiri dentalnih diaman-
tnih brusilnih instrumentov za zdravljenje oz. pacienta je treba 
vedno upoštevati anatomsko stanje prizadetega/-ih zob/-a. 
 
 

  
 

 
Σχετικά με τους κωδικούς αναφοράς 828-026M-FG;  
828-030M-FG; 834-016M-FG; 834-021M-FG;  
834A-031M-FG; 834L-027M-FG; 834RL-027M-FG;  
868A-018M-FG; 868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; 
MADC04-009M-FG; MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; 
MADC08-009M-FG; MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; 
MADC20-009M-FG. 
 
Κατά παρέκκλιση από τις ομάδες ασθενών που αναφέρονται 
στην ενότητα "5. Προοριζόμενες ομάδες ασθενών" των 
ισχυουσών οδηγιών χρήσης για τα Οδοντιατρικά λειαντικά ερ-
γαλεία διαμαντιού B33 ΑΝΑΘ.1, τα λειαντικά εργαλεία διαμα-
ντιού για τη σήμανση βάθους στο πλαίσιο της παρασκευής 
κολοβωμάτων στεφανών προορίζονται αποκλειστικά για 
χρήση σε ενήλικες ή ασθενείς με μόνιμα δόντια. Μη χρησιμο-
ποιείτε αυτά τα εργαλεία σε νεογιλά δόντια. Κατά την επιλογή 
των Οδοντιατρικών λειαντικών εργαλείων διαμαντιού για μια 
θεραπεία ή έναν ασθενή, πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη 
οι ανατομικές συνθήκες του(των) πάσχοντος(ων) δοντιού(ών). 
 
 

  
 

 
Odnosi se na referentne brojeve 828-026M-FG;  
828-030M-FG; 834-016M-FG; 834-021M-FG;  
834A-031M-FG; 834L-027M-FG; 834RL-027M-FG;  
868A-018M-FG; 868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; 
MADC04-009M-FG; MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; 
MADC08-009M-FG; MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; 
MADC20-009M-FG. 
 
S iznimkom skupine pacijenata navedene u odjeljku 5 „Predvi-
đene skupine pacijenata“ važećih uputa za uporabu za stoma-
tološke dijamantne brusne instrumente B33 REV. 1, dijamantni 
brusni instrumenti namijenjeni su za označavanje dubine u ok-
viru pripreme bataljka za krunicu isključivo za primjenu u 
odraslih odn. pacijenata s trajnim zubima. Nemojte primjenji-
vati ove instrumente na mliječnim zubima. Pri odabiru stoma-
toloških dijamantnih brusnih instrumenata za tretman zuba 
odn. pacijenta u načelu se u obzir moraju uzeti anatomske ka-
rakteristike dotičnog zuba/dotičnih zubi. 
 
 

  
 

 
Застосовується для моделей виробів 828-026M-FG;  
828-030M-FG; 834-016M-FG; 834-021M-FG;  
834A-031M-FG; 834L-027M-FG; 834RL-027M-FG;  
868A-018M-FG; 868A-021M-FG; MADC03-009M-FG; 
MADC04-009M-FG; MADC05-009M-FG; MADC06-009M-FG; 
MADC08-009M-FG; MADC10-009M-FG; MADC15-009M-FG; 
MADC20-009M-FG. 
 
На відміну від груп пацієнтів, визначених у пункті «5. Перед-
бачувані групи пацієнтів» чинних інструкцій із застосування 
абразивних алмазних інструментів Dental B33 REV.1, абра-
зивні алмазні інструменти для розмітки глибини під час 
препарування зуба під коронку призначені виключно для 
використання в дорослих або пацієнтів із постійними зу-
бами. Не використовуйте ці інструменти на молочних зубах. 
Під час підбору абразивних алмазних інструментів Dental 
для конкретного лікування або пацієнта завжди необхідно 
враховувати анатомічні особливості ураженого(-их) зуба(-ів).
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